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STATION FEEDBACK
GRAM/ZN pengeringan tidak menggunakan suhu kamar, ruangan masih ber AC

HB
tdk memasukkan ujung mikropipet hingga dasar tabung. tdk memasukkan sampai
bersih. sebelum memasukkan spesimen, msh ada darah di luar mikrpipet yg harusnya
dilap dulu, karena akan menambah jumlah volume darah. sebelum memasukkan mik


