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PEMASANGAN INFUS
infus setnya ngalir terus dek, padahal belum dipasang ke apsien.
masih byk gelembung udara di infus set. jaga sterilitas kateter i.v.
alirkan dulu cairan infus, pastikan lancar baru difiksasi.

PEMERIKSAAN DARAH
RUTIN (Hb)

tidak membersihkan sisa darah diluar tabung dengan tissue sebelum
memasukkan darah dalam tabung, kurang tepat dalam membaca Hb
karena kurang dalam menambah aquadesnya, warna tidak sama
dengan komparator masih lebih gelap

PUNGSI VENA (spuit injeksi
/ vacutainer)

lupa baca basmallah, tidak meregangkan kulit dg jari; lupa lepas
torniquet, tidak bisa memasukkan darah ke tabung (sampai jarum
bengkok, harusnya lepas jarumnya ya dek); kehabisan waktu tidak
sempat edukasi

SEDIAAN APUS DAN
PENGECATAN WRIGHT yang ke-3 udah ok


